
項目 認証値 分析結果 回収率 分析結果 回収率 分析結果 回収率 分析結果 回収率

B 269 ±46 211 78.4 203 75.5 219 81.4 211.0 78.4

Cr 257 ±9 246 95.7 256 99.6 257 100.0 253.0 98.4

Mn 252 ±23 261 103.6 259 102.8 268 106.3 262.7 104.2

Ni 26.2 ±2.3 25.6 97.7 25.5 97.3 26.3 100.4 25.8 98.5

Cu 26.2 ±0.9 25.2 96.2 25.3 96.6 26.1 99.6 25.5 97.5

Zn 91.8 ±2.9 85.3 92.9 88.9 96.8 89.6 97.6 87.9 95.8

As 199 ±15 206 103.5 212 106.5 215 108.0 211.0 106.0

Se 169 ±13 160 94.7 159 94.1 165 97.6 161.3 95.5

Cd 183 ±7 185 101.1 185 101.1 192 104.9 187.3 102.4

Pb 224 ±13 222 99.1 222 99.1 228 101.8 224.0 100.0

・・・回収率±10%以上
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